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Datum: 04.12.2018.
Redni broj: 971/18

Narucitelj analize: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.0.
Adresa: I. G. Kovacica 14, 47 300 Ogulin
Mjesto uzorkovanja: UPOV Ogulin - privremeno odlagalisSte mulja u krugu UPOV-a
Oznaka uzorka za analizu: dehidrirani mulj
Uzorkovano: 26.11.2018.
Analizirano: 26.11.-04.12.2018. s
Vrsta otpada (po KO): 19 U OL
Kljucéni broj (po KO): 19 08 05 muljevi od obrade urbanih otpadnih voda s
A. REZULTATI ISPITIVANJA OTPADA
Izgled (opis) otpada: smeda, muljasta masa
Miris: neodreden
Suha tvar (105°C) HRN EN 12880:2005* % - 21,48 B
Gubitak zarenjem (600°C):  |HRN EN 15169:2008* %suhe tvari 69,11
| Zapaljivost: | - - |nije zapaljivo
Reakcija sa vodom: nema
B. REZULTATI ISPITIVANJA ELUATA
i Prema Pravilniku o nacinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i
. uvjetima rada za odlagaliSte otpada
PARAMETRI METODA Jed.mjere | REZULTATI (NN 114/15)
Inertan Neopasan Opasan
otpad otpad otpad
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jed. |7,9(21,4°C) >6
P o B HRN EN ISO 10304~ - N 1 e
Kloridi, C - 1:2009/Ispr.1:2012% mg/kg s.t 564 7 800 7 15 000 25 000
HRN EN ISO 10304-
Eyqndl 7 &{kzr\?%?v“tssoc;'io%%lz* mg/kg Sj-t 3,87 }0 ; 150 500
4_
Sulfati, SO4 , 1:2009/Ispr.1:2012* ) mg/kg s.t 7 80 10007 20 000”7 | 50 000 7
Fenolnl mdeks HRN ISO 6439:1998* mg/kg s.t 4,62 1
OtopIJem organski ugl_]lk DOC |HRN EN 1484:2002* mg/kg s.t 713,50 500 800 1000
Ukupne rastopljene tvari HRN EN 15216: 2008* mg/kg s.t 4015 4000 60 000 100 000
Arsen, As HRN EN ISO 11885: 2010* mg/kg s.t <0,620 0,50 2 25
Barij, Ba HRN EN ISO 11885:2010* mg/kg s.t 9,72 20,00 100 300
Kadmij, Cd HRN EN ISO 11885:2010* mg/kg s.t <0,030 0,04 1 5
Lwupni krom, Cr _ HRN EN ISO 11885:2010% mg/kg s.t 0,020 0,50 10 70
Bakar Cu HRN EN ISO 11885:2010* mg/kg s.t <0,290 2,00 50 100
Ziva, Hg HRN EN ISO 11885:2010* mg/kg s.t <0,070 0,01 0,2 2
Molibden, Mo HRN EN ISO 11885:2010* mg/kg s.t 0,110 0,50 10 30
N|ka| Ni HRN EN ISO 11885_2010* mg/kg s.t 0,097 0,40 10 40
Olovo Pb HRN EN ISO 11885:2010% mg/kg s.t 0,078 0,50 10 50
Antlmon Sb HRN EN ISO 11885.2010* mg/kg s.t <0,560 0,06 0,7 5
Selen Se HRN EN ISO 11885: 2010% mg/kg s.t 0,249 0,10 0,5 7
ka Zn HRN EN ISO 11885:2010* mag/kg s.t 7,51 4,00 50 200

Uzorkovanje je izvréio djelatnik Hidro.Lab-a prema metodi HRI CEN/TR 15310-2:2008* i HRI CEN/TR 15310-3:2008*.
Akreditirane metode su oznacene znakom *

Zakljuéak: Otpad zadovoljava kriterije za odlagaliSte neopasnog otpada (Pravilnik o nalinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagaliSta otpada NN 114/15).
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Napomena:Ovi rezultati se odnose iskljucivo na analizirani uzorak d oo
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